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Contact Information

ROHO, Inc. 
1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223 U.S.A.
U.S.A.: 
800-736-0925
Fax 888-551-3449
Customer Support: 
orders.roho@permobil.com
Outside the U.S.A.: 
618-277-9150 
Fax 618-277-6518 
intlorders.roho@permobil.com
permobil.com

Warning
Indicates that not following the specified 
procedure could lead to potentially 
hazardous conditions resulting in serious 
injury.

Caution
Indicates that not following the specified 
procedure could lead to potentially 
hazardous conditions resulting in minor 
to moderate injury or damage to the 
equipment or other property.

Incident Reporting
In the event of a serious incident or injury, 
contact Customer Support.

Please Note
Supplier: This manual must be given to the user of this product. 
Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save for 
future reference. 
Products may be covered by one or more U.S. and foreign patents and trademarks, including 
AirLITE®, ROHO® and shape fitting technology®. 
Product information is changed as needed; current product information is available at 
permobil.com. Contact Customer Support for previous versions of product information. 
ROHO, Inc. is part of Permobil.
© 2020, 2022 Permobil Inc.
Rev. 2022-04-11
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ROHO AirLITE Convex Insert Operation Manual

Intended Use
The ROHO AirLITE Convex Insert (AirLITE Convex Insert) is a base that is intended 
to be positioned between the bottom of the AirLITE Cushion and the bottom of the 
AirLITE Cover, to provide a flat foundation and to minimize the hammocking effect of 
wheelchair sling seats. There is a weight limit of 300 lbs. (136 kg), and the AirLITE 
Convex Insert must be correctly sized to the AirLITE Cushion and Cover.
Compatibility: The AirLITE Convex Insert is compatible only with the AirLITE cushion 
and cover. The AirLITE Convex Insert should be used only with wheelchairs that have 
a sling seat.
A clinician who is experienced in seating and positioning should determine whether 
the product is appropriate for the individual’s particular seating needs. The product’s 
intended use statement alone should not be relied upon to make that determination.
The medical products featured in this document are intended to be only one part of an 
overall care regimen that includes all seating and mobility equipment and therapeutic 
interventions. A clinician who is experienced in seating and positioning should identify 
this care regimen after evaluating the individual’s physical needs and overall medical 
condition. 
A clinician should also evaluate for visual, reading, and cognitive impairment to 
determine the need for caregiver assistance or the need for other assistive technology, 
such as large-print instructions, to ensure proper product use.

Important Safety Information

Warnings: 
	- If you are unable to perform any tasks described in this manual, seek assistance by 

contacting your clinician, equipment provider, distributor, or Customer Support. 
	- The AirLITE Convex Insert must be correctly sized to the AirLITE cushion and cover. 
	- DO NOT USE the AirLITE Convex Insert if the wheelchair does not have a sling 

seat. Remove the AirLITE Convex Insert from the cover.
	- DO NOT USE the AirLITE Convex Insert as a seating surface.
	- DO NOT expose the product to high heat, open flames or hot ashes. Testing or 

certification claims, including for flammability, may no longer apply to this device 
when it is combined with other products or materials. Check testing and certification 
claims for all products used in combination with this device. 

	- The product will acclimate to the surrounding temperature. Take appropriate 
precautions, especially when the product will contact unprotected skin.

	- DO NOT modify the product or use non-compatible accessories or components, 
which may result in product damage or failure. 

	- Periodically, check the product for damage and replace if necessary. See 
"Troubleshooting".



3

ROHO AirLITE Convex Insert Operation Manual

Parts Detail and Product Specifications
Package Contents: AirLITE Convex 
Insert, hook and loop fastener strips, 
instructions, product registration card
Product Specifications: 
Material: polyethylene foam
Average weight: ¾ lbs. (0.3 kg)
Expected lifetime: 5 years
To order replacement parts, contact the 
equipment provider or Customer Support.

Back edge 
(straight)

Front edge 
(beveled)

Bottom

Top

Placement and Removal

Front edge (beveled)

Top (flat)
AirLITE
(Front and Top 
are contoured)

1.	Place the AirLITE Convex Insert beneath the AirLITE cushion and inside the AirLITE 
cover. Note: For correct orientation and placement, refer to the labeling on the 
AirLITE Convex Insert and on the bottom of the AirLITE cushion. 

2.	If desired, use the hook and loop fastener strips to secure the AirLITE Convex Insert 
to the cushion by attaching a hook strip to the top of the AirLITE Convex Insert and 
a loop strip to the bottom of the cushion.

To Remove: Unzip the cover. If hook fastener strip(s) were used to secure the AirLITE 
Convex Insert to the cushion, detach the strip(s). Remove the AirLITE Convex Insert 
from the cover. 

Troubleshooting
For additional assistance, contact the equipment provider, distributor, or Customer 
Support.
The AirLITE cushion feels 
uncomfortable or unstable.

	» Confirm the size and orientation of the cushion, cover, 
and AirLITE Convex Insert. 

	» Use the hook and loop fastener strips to secure the 
AirLITE Convex Insert to the cushion.

The AirLITE cushion slides 
on the chair.

Make sure the AirLITE Convex Insert is beneath the 
AirLITE cushion and inside the AirLITE cover.

The product is damaged. Contact Customer Support for a replacement.
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ROHO AirLITE Convex Insert Operation Manual

Care

Warnings: 
	- DO NOT use with multiple individuals.
	- Clean the product regularly and when it becomes soiled.

Cautions:
	- DO NOT submerge the foam in any liquid, including water.
	- DO NOT autoclave, steam clean, or expose the cushion to temperatures in excess of 

150˚F (65˚C). 
	- Use of the following may cause damage: caustic, automatic dishwasher detergents; 

cleaning products that contain petroleum or organic solvents, including acetone, toluene, 
Methyl Ethyl Ketone (MEK), naphtha, dry cleaning fluid, adhesive remover; ozone gas; 
ultraviolet light cleaning methods.

	- Do not machine wash or machine dry.

Recommendation: When washing by hand, use room-temperature water.

To clean: Remove the AirLITE Convex Insert from the cover. Wipe gently 
with a cloth dampened with water and a household detergent. Rinse cloth 
and re-wipe. Allow foam to air dry thoroughly before placing in the cover.

Warning: Disinfectants are not effective on porous surfaces such as foam. Replace the 
AirLITE Convex Insert if it becomes soiled or contaminated.

Care Symbols

Wipe with a damp cloth. Dry flat. Do not machine 
wash. Do not tumble dry.

Storage, Transport, Disposal and Recycling
Storage or Transport: Clean the product. Place in a container that protects the product from 
moisture, contaminants and damage. After storing or transporting, inspect the product to ensure it 
was not damaged (see "Troubleshooting"), and follow instructions to prepare the product for use.
Disposal: The components of the product are associated with no known environmental hazards 
when properly used and when disposed of in accordance with all local/regional regulations. At the 
end of its useful life, treat as healthcare waste and dispose of according to local healthcare-waste 
guidelines. Incineration must be performed by a qualified, licensed waste management facility. 
Recycling: Contact a local recycling agency to determine recycling options for the product. 

Limited Warranty
Limited Warranty Term, 24 months from the date the product was originally purchased. See also 
the Limited Warranty supplement provided with your product, or contact Customer Support.
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NO - Bruksanvisning for ROHO AirLITE Convex Insert

Kontaktinformasjon

ROHO, Inc. 
1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223 U.S.A.
USA: 
+1-800-736-0925 
Faks 888-551-3449
Kundestøtte: 
orders.roho@permobil.com
Utenfor USA: 
+1-618-277-9150 
Faks 618-277-6518 
intlorders.roho@permobil.com
permobil.com

Advarsel 
Angir at unnlatelse av å følge den 
spesifiserte prosedyren kan medføre 
potensielt farlige omstendigheter, som igjen 
kan forårsake alvorlig personskade.

Forsiktig 
Angir at unnlatelse av å følge den 
spesifiserte prosedyren kan medføre 
potensielt farlige omstendigheter, som igjen 
kan forårsake mindre personskade eller 
skade på utstyret eller annen eiendom.

Hendelsesrapportering
Ta kontakt med kundestøtte hvis det 
oppstår en alvorlig uønsket hendelse eller 
personskade.

Merk
Leverandør: Denne håndboken skal gis til brukeren av dette produktet.
Bruker (individ eller omsorgsperson): Les anvisningene før produktet tas i bruk, og ta vare på 
dem for senere bruk. 
Produktene kan være dekket av ett eller flere amerikanske og utenlandske patenter og 
varemerker, inkludert  AirLITE®, ROHO® og shape fitting technology®. 
Produktinformasjon endres etter behov – oppdatert produktinformasjon er tilgjengelig på 
permobil.com. Kontakt kundestøtte for tidligere versjoner av produktinformasjon. 
ROHO, Inc. er en del av Permobil.
© 2020, 2022 Permobil Inc.
Rev. 2022-04-11

Symbolliste

Produsent Medisinsk utstyr

Partikode Modellnummer

Produksjonsdato Mengde

Se bruksanvisningen

Autorisert representant i Den europeiske 
union

Innhold
Tiltenkt bruk
Viktig sikkerhetsinformasjon

6

Deledetaljer og produktspesifikasjoner
Montering og demontering
Feilsøking

7

Vedlikehold og oppbevaring 
Lagring, transport, avhending og 
gjenvinning
Begrenset garanti
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NO - Bruksanvisning for ROHO AirLITE Convex Insert

Tiltenkt bruk
ROHO AirLITE Convex Insert (AirLITE Convex Insert) er et innlegg som er ment å 
være plassert mellom bunnen av AirLITE-puten og AirLITE setetrekket, for å gi et flatt 
underlag og for å minimere hengekøyeeffekten av rullestolseter. Det har en vektgrense 
på 300 lbs. (136 kg), og AirLITE Convex Insert må være i riktig størrelse til AirLITE-
puten og -trekket.
Kompatibilitet: AirLITE Convex Insert er kun kompatibel med AirLITE-puten 
og putetrekket. AirLITE Convex Insert bør kun brukes med rullestoler som har 
hengekøysete.
En kliniker som har erfaring med sittestilling og posisjonering, skal fastslå om produktet 
egner seg til personens spesifikke behov hva angår sittestilling. Denne beslutningen 
skal ikke tas ene og alene på bakgrunn av erklæringen om tiltenkt bruk for produktet.
De medisinske produktene som er omtalt i dette dokumentet, skal bare være ett ledd i 
en helhetlig behandlingsplan som omfatter alt sitte- og mobilitetsutstyr og all medisinsk 
behandling. En kliniker som har erfaring med sittestilling og posisjonering, skal 
identifisere denne behandlingsplanen etter å ha evaluert personens fysiske behov og 
generelle helsetilstand.
En kliniker skal også foreta en evaluering med tanke på visuell og kognitiv svekkelse 
samt svekkede leseferdigheter for å fastslå om personen har behov for bistand fra en 
omsorgsperson eller annen hjelpeteknologi, for eksempel anvisninger i store skrifttyper, 
for å sikre at produktet brukes på riktig måte.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Advarsler: 
	- Hvis du ikke er i stand til å utføre noen av oppgavene som er beskrevet i denne 

håndboken, kan du søke hjelp ved å kontakte din lege, utstyrsleverandør, distributør eller 
kundesupport.  

	- The AirLITE Convex Insert må ha riktig størrelse til AirLITE-puten og trekket. 
	- AirLITE Convex Insert innlegget MÅ IKKE brukes dersom rullestolen har et flatt, hardt 

sete (IKKE hengekøye). Ta i så fall AirLITE Convex Insert ut av putetrekket. 
	- IKKE bruk AirLITE Convex Insert innlegget som sitteoverflate.
	- IKKE eksponer produktet eller komponentene for sterk varme, åpen ild eller svært varm 

aske. Påstander fremsatt i sammenheng med testing eller sertifisering, herunder om 
antennelighet, gjelder ikke nødvendigvis for dette produktet ved bruk i kombinasjon 
med andre produkter eller materialer. Kontroller påstander fremsatt i sammenheng med 
testing og sertifisering, for alle produkter som brukes i kombinasjon med dette produktet. 

	- Putens overflate tilpasser seg omgivelsestemperaturen. Ta nødvendige forholdsregler, 
særlig hvis puten kommer i kontakt med ubeskyttet hud.

	- IKKE modifiser produktet eller bruk ikke-kompatibelt tilbehør eller komponenter, som kan 
føre til produktskade eller feil. 

	- Kontroller produktet med jevne mellomrom for skader og skift det ut om nødvendig. Se 
"Feilsøking".
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NO - Bruksanvisning for ROHO AirLITE Convex Insert

Deledetaljer og produktspesifikasjoner
Pakkeinnhold: AirLITE Convex 
Insert, borrelåsen, bruksanvisning, 
produktregistreringskort
Produktspesifikasjoner: 
Material: polyetylenskum
Gjennomsnittlig vekt: ¾ lbs. (0.3 kg)
Forventet levetid: 5 år
Kontakt utstyrsleverandøren eller 
kundestøtte for å bestille reservedeler.

Bakkant
(rett)

Forkant
(skrående)

Nedenfra

Ovenfra

Montering og demontering

Forkant (skrående)

Topp (flat) AirLITE
(Foran og Topp
er konturformet)

1.	Plasser AirLITE Convex Insert under AirLITE-puten og inne i AirLITE trekket. 
Merk: For riktig plassering, se merkingen på AirLITE Convex Insert og på bunnen 
av AirLITE-puten. 

2.	Hvis ønskelig, bruk borrelås for å feste AirLITE Convex Insert til puten, ved å 
feste krok-borrelåsbåndet (hard) på toppen av AirLITE Convex Insert og løkke-
borrelåsbåndet (myk) til bunnen av puten.

For å fjerne: Åpne glidelåsen, løs borrelåsen (hvis det ble brukt for å feste AirLITE 
Convex) og fjern AirLITE Convex Insert fra puten.

Feilsøking
For ytterligere hjelp kan du ta kontakt med utstyrsleverandøren, distributøren eller 
kundestøtte.
AirLITE puten føles 
ubehagelig eller ustabil.

	» Kontroller størrelse og plasserineg av pute, trekk og 
AirLITE Convex Insert. 

	» Bruk borrelås for å feste AirLITE Convex Insert til puten.

AirLITE puten sklir på 
stolen.

Sørg for at AirLITE Convex Insert er under AirLITE-pute og 
inne i AirLITE-trekket.

Produktet er skadet. Kontakt kundestøtte for en erstatning.
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NO - Bruksanvisning for ROHO AirLITE Convex Insert

Vedlikehold og oppbevaring

Advarsler: 
	- IKKE til buk for flere personer.
	- Vask produktet med jevne mellomrom og når det blir skittent.

Forsiktighetsregler:
	- Legg IKKE skumplast i vann eller annen væske.
	- Puten må IKKE autoklaveres, damprenses eller utsettes for temperaturer over 150 ˚F 

(65 ˚C). 
	- Bruk av følgende kan forårsake skade på puten: kaustiske vaskemidler, 

oppvaskmaskinmiddel, rengjøringsprodukter som inneholder petroleum eller organiske 
løsemidler, inkludert aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, kjemisk rensevæske, 
limfjerner, ozongass, rengjøringsmetoder med ultrafiolett lys.

	- Puten må ikke maskinvaskes eller tørkes i maskin.

Anbefaling: Bruk vann som holder romtemperatur til håndvask.

Rengjøring: Fjern AirLITE Convex Insert fra trekket. Tørk forsiktig
med en klut fuktet med vann og et husholdningsvaskemiddel. Skyll klut
og tørk på nytt. La skummet lufttørke grundig før det monteres tilbake i 
trekket.

Advarsel: Desinfeksjonsmidler er ikke virksomme på porøse flater som skum. Bytt 
AirLITE Convex Insert hvis det blir skittent eller forurenset.

Vaskesymboler
Tørk med en 
fuktig klut. Tørkes flatt. Ikke vask i 

maskin.
Ikke tørk i 
maskin.

Lagring, transport, avhending og gjenvinning
Lagring eller transport: Rengjør og desinfiser produktet. Oppbevar det i en beholder som 
beskytter det mot fuktighet, forurensning og skader. Etter lagring eller transport må du inspisere 
produktet for å sikre at det ikke er blitt skadet (se «Feilsøking»). Følg instruksjonene for å 
klargjøre produktet for bruk.
Kassere produktet: Komponentene i produktene i denne håndboken er ikke tilknyttet kjente 
miljøfarer ved forsvarlig bruk og kassering i tråd med alle lokale/regionale forskrifter. Når 
produktets levetid er slutt, skal det behandles som avfall fra helsetjenesten og kasseres i 
samsvar med lokale retningslinjer for slikt avfall. Destruksjon skal utføres ved et kvalifisert, 
lisensiert anlegg for avfallsdestruksjon.
Resirkulering: Kontakt et lokalt gjenvinningsbyrå for å bestemme gjenvinningsalternativer for 
produktet. 

Begrenset garanti
Begrenset garantiperiode er 24 måneder fra datoen da produktet opprinnelig ble kjøpt. 
Garantien gjelder ikke punktering, rifter, brannskader eller feil bruk. Se også tillegget om 
begrenset garanti som fulgte med produktet, eller ta kontakt med kundestøtte.
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SV - Bruksanvisning för ROHO AirLITE konvex insats

Kontaktinformation

ROHO, Inc. 
1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223 U.S.A.
Inom USA: 
+1-800-736-0925
Fax +1-888-551-3449
Kundtjänst: 
orders.roho@permobil.com
Utanför USA: 
+1 618-277-9150 
Fax +1-618-277-6518 
intlorders.roho@permobil.com
permobil.com

Varning
Anger att potentiellt farliga tillstånd som kan 
medföra allvarlig skada kan uppstå om det 
specificerade förfarandet inte följs.

Försiktighet
Anger att potentiellt farliga tillstånd som 
kan medföra mindre eller måttligt allvarlig 
personskada eller skada på utrustningen 
eller annan egendom kan uppstå om det 
specificerade förfarandet inte följs.

Rapportering av incidenter
Kontakta kundtjänsten i händelse av en 
allvarlig incident eller skada.

Obs!
Till leverantören: Denna bruksanvisning måste ges till användaren av denna produkt. 
Till användaren (individen eller vårdaren): Läs anvisningarna innan produkten tas i bruk  
och spara dem för framtida bruk.
Produkten kan omfattas av ett eller flera patent och varumärken i USA eller andra länder, 
inklusive AirLITE®, ROHO® och shape fitting technology®.
Produktinformationen uppdateras efter behov; aktuell produktinformation finns tillgänglig  
på permobil.com. Kontakta Kundsupport för tidigare versioner av produktinformation. 
ROHO, Inc. ingår i Permobil.
© 2020, 2022 Permobil Inc.
Rev. 2022-04-11

Symbolförklaringar

Tillverkare Medicinteknisk 
produkt

Batchkod Modellnummer

Tillverkningsdatum Antal

Se bruksanvisningen

Auktoriserad representant i EU

Kontaktinformation
Avsedd användning
Viktig säkerhetsinformation

10

Beskrivning av delar och 
produktspecifikationer
Placering och borttagning
Felsökning

11

Vård 
Förvaring, transport, avfallshantering 
och återvinning
Begränsad garanti

12
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SV - Bruksanvisning för ROHO AirLITE konvex insats

Avsedd användning
ROHO AirLITE konvex insats (AirLITE konvex insats) är en bas som är avsedd att 
placeras mellan AirLITE-dynans undersida och AirLITE-överdragets undersida, för att 
ge en plan grund och för att minimera hängmatteeffekten som uppstår i rullstolar med 
hängmattesitsar. Det finns en viktgräns på 136 kilo, och AirLITE konvex insats måste 
ha korrekt storlek i förhållande till AirLITE dyna och överdrag.
Kompatibilitet: AirLITE konvex insats är endast kompatibel med AirLITE-dynan 
och överdraget. AirLITE konvex insats ska endast användas med rullstolar som har 
hängmattesits.
En kliniker med erfarenhet av placering och positionering av patient i sittande 
ställning ska fastställa huruvida produkten är lämplig för individens specifika behov. 
Deklarationen om produktens avsedda användning ska inte användas som enda 
underlag för att fastställa detta.
De medicinska produkter som beskrivs i detta dokument är avsedda endast som en 
del av en övergripande vårdregim som innefattar all utrustning för sittande ställning 
och mobilitet, samt terapeutiska interventioner. En kliniker med erfarenhet av placering 
och positionering av patient i sittande ställning ska fastställa denna vårdregim efter 
utvärdering av den enskilda patientens fysiska behov och medicinska allmäntillstånd. 
Patienten ska också utvärderas av kliniker med avseende på nedsatt syn, läsförmåga 
och kognitiv funktion för att fastställa behovet av assistans från vårdare eller ytterligare 
hjälpmedelsteknik, t.ex. anvisningar tryckta i stor stil, för att säkerställa korrekt 
användning av produkten.

Viktig säkerhetsinformation

Varningar: 
	- Om du inte själv kan utföra någon av de uppgifter som beskrivs i denna 

bruksanvisning ska du be om hjälp genom att kontakta vårdpersonal, utrustningens 
leverantör, distributören eller kundtjänst. 

	- AirLITE konvex insats måste vara av rätt storlek till AirLITE-dynan och överdraget. 
	- ANVÄND INTE AirLITE konvex insats om rullstolen inte har hängmattesits. Ta ut 

AirLITE konvex insats från överdraget.
	- ANVÄND INTE AirLITE konvex insats som sittyta.
	- Utsätt INTE produkten för hög värme, öppna lågor eller het aska. Testning eller 

certifieringsanspråk, inklusive rörande brandfarlighet, gäller eventuellt inte längre för 
denna produkt när den kombineras med andra produkter eller material. Kontrollera 
testning och certifieringsanspråk för alla produkter som används i kombination med 
denna produkt. 

	- Produkten antar samma temperatur som omgivningen. Vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder, särskilt när produkten kommer i kontakt med oskyddad hud.

	- Ändra INTE produkten och använd inte kompatibla tillbehör eller komponenter, vilket 
kan leda till produktskador eller fel. 

	- Inspektera regelbundet om produkten har skador och byt ut vid behov. Se "Felsökning".
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SV - Bruksanvisning för ROHO AirLITE konvex insats

Beskrivning av delar och produktspecifikationer
Förpackningens innehåll: AirLITE 
konvex insats, kardborrband, instruktioner, 
produktregistreringskort
Produktspecifikationer: 
Material: polyetenskum
Genomsnittlig vikt: 0,3 kg  
Förväntad livslängd: 5 år
Kontakta produktleverantören eller 
kundtjänst för att beställa reservdelar.

Bakkant 
(rak)

Framkant 
(avfasad)

Undersida

Ovansida

Placering och borttagning

Framkant (avfasad)

Ovansida (platt) AirLITE
(Framsida och 
ovansida är 
konturerade)

1.	Placera AirLITE konvex insats under AirLITE-dynan och inuti AirLITE-överdraget. 
Anm: Information om korrekt orientering och placering finns på etiketten på AirLITE 
konvex insats och på AirLITE-dynans undersida. 

2.	Om så önskas kan kardborreband användas för att fästa AirLITE konvex insats  
i dynan genom att fästa en krokremsa på ovansidan av AirLITE konvex insats  
och en öglaremsa på dynans botten.

Ta bort: Öppna överdragets blixtlås. Om kardborreband används för att fästa AirLITE 
konvex insats i dynan, ta loss dem. Ta ut AirLITE konvex insats från överdraget. 

Felsökning
Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du utrustningens leverantör, distributören eller 
kundtjänst.
AirLITE-dynan känns 
obekväm eller ostadig.

	» Bekräfta storleken och orienteringen av dynan, 
överdraget och AirLITE konvex insats. 

	» Använd kardborrebanden för att fästa AirLITE konvex 
insats i dynan.

AirLITE-dynan glider på 
stolen.

Kontrollera att AirLITE konvex insats befinner sig under 
AirLITE-dynan och inuti AirLITE-överdraget.

Produkten är skadad. Kontakta kundtjänst för att skaffa reservdelar.
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SV - Bruksanvisning för ROHO AirLITE konvex insats

Vård

Varningar: 
	- Använd INTE med flera individer.
	- Rengör produkten regelbundet och när den blir smutsig.

Försiktighetsåtgärder:
	- Skumplasten får INTE sänkas ned i någon vätska, inklusive vatten.
	- Autoklavera inte, rengör inte med ånga och utsätt inte dynan för temperaturer som 

överstiger 65 ˚C. 
	- Användning av följande kan orsaka skador: frätande diskmedel för automatiska 

diskmaskiner; rengöringsprodukter som innehåller petroleum eller organiska 
lösningsmedel, inklusive aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, kemtvättsvätska, 
limborttagningsmedel; ozongas; rengöringsmetoder som använder sig av ultraviolett ljus.

	- Får inte maskintvättas eller maskintorka.

Rekommendation: Använd rumstempererat vatten vid handtvätt.

Rengöring: Ta ut AirLITE konvex insats från överdraget. Torka försiktigt med en 
duk fuktad med ett desinfektionsmedel för hushållsbruk. Skölj duken och torka 
en gång till. Låt skumplasten lufttorka ordentligt innan den placeras i överdraget.

Varning: Desinfektionsmedel är INTE effektiva på porösa ytor såsom skumplast. Byt ut 
AirLITE konvex insats om den blir nedsmutsad eller kontaminerad.

Skötselsymboler
Torka av med  
en fuktig duk. Plantorkning. Maskintvätta inte. Kan inte 

torktumlas.

Förvaring, transport, avfallshantering och återvinning
Förvaring och transport: Rengör produkten. Placera produkten i en behållare som skyddar 
produkten mot fukt, kontaminering och skador. Efter lagring eller transport, inspektera produkten 
för att säkerställa att den inte har skadats (se "Felsökning"), och följ instruktioner för att förbereda 
produkten för användning.
Bortskaffning: Komponenterna i produkterna är inte förknippade med några kända miljöfaror när de 
används korrekt och kasseras i enlighet med samtliga lokala/regionala bestämmelser. När produkten 
har tjänat ut ska den behandlas som sjukvårdsavfall och kasseras i enlighet med lokala riktlinjer för 
sjukvårdsavfall. Förbränning måste utföras av en behörig, licensierad anläggning för avfallshantering. 
Återvinning: Kontakta ett lokalt återvinningskontor för att ta reda på återvinningsalternativ för 
produkten. 

Begränsad garanti
Begränsad garantiperiod, 24 månader från och med det datum då produkten ursprungligen köptes. 
Se även bilagan om begränsad garanti som medföljer produkten, eller kontakta kundtjänst.
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